
11A-1 

儀器設定: 

Column type: C18 column 

Mobile phase: 60 % methanol : 40 % distilled deion water 

Flow rate : 1 ml/min 

Detector : UV detector  

λ : 280 nm 

sample loop : 20 l 

結果: 

caffeine tr : 3.5 min (視實際情況而定) 

caffeine : 10.1 mg  

濃度(ppm) 2.525 5.05 7.575 10.1   未知物 
  稀釋20倍 

    可 樂 

訊號面積 

(mAU‧sec ) 
148760 289818 424011 578603 414179 263253 

線性方程式 

& r 

y = 56385.03x +4367.5 

r2: 0.9992 

未知物濃度 市售可樂濃度 

7.268 ppm 91.82 ppm 

計算: 

caffeine conc. 10.1/0.1=101 ppm 

101×0.25/10 = 2.525 ppm 

其餘依此類推 

unknown  414179 = 56385.03x + 4367.5  x = 7.268 ppm 

cola  263253 = 56385.03x + 4367.5 x = 4.591 

可樂濃度= 4.591 × 20 = 91.82 ppm 



                                                   11A-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 56385x + 4367.5
R² = 0.9992
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<<參考範例>> 數據與前面無關，請在圖上標明清楚真實濃度及單位 

 

 

 

 

如為可樂或未知物請註明清楚物種，

並寫上濃度。可樂必須寫上稀釋後的

濃度，不是原始濃度。 

例如: 5.21ppm (稀釋 20倍可樂)， 

8.07ppm (unknown) 
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